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漁具模型の回流水槽実験用流速計について
多田 武夫 ・西 ノ首英之 ・中才 啓
On the Flow Speed Measuring Devices of Model Experiment 
in a Circulating Water Tank 
 Takeo TADA, Hideyuki NISHINOKUBI, and Kei NAKASAI
 It is considered indispensable to measure the flow speed in the course of experiment of 
fishing gear models in the circulating water tank. Especially, it is considered necessary to 
measure it with a high accuracy because the resistance of fishing gear models against stream 
is in direct proportion to the square of flow speed. Moreover the stream must not be 
disturbed by the setting of measuring apparatus, and therefore it is considered that the 
apparatus must be as small as possible. 
 Hereupon, the authors manufactured on trial basis a small and handy but hypersensitive 
flow measuring device using strain gauge. Four resistors that are different in shape each 
other were manufactured as the flow measuring devices of strain gauge type, and their drag 
coefficient was also obtained. 
 It was confirmed that they are readily reproducible and are accurate enough for practical 
usage with the accuracy within +2 cm/sec in the flow speed range of 5-60 cm/sec.
新 しい漁具漁法の考 案あるい は従来の漁具を改良 し
よ うとす る場合,漁 具設計を行な った後 その性能の試
験検討を行 う必要 がある。性能試験 の一方法 として実
際に より近 い各種 の条件の もとで行 う模型試験 があり,
その有用性については種 々の事実を推知 する手掛 りが
得 られていることか ら明 らかであ る。
筆者 らも有名な 田内法則に従 って,模 型試験を回流
水槽で行 って いるが,回 流水槽 では一般 に供試物体は
曳航水槽 に較べ小 さい。供試物体 が,小 さければ小 さ
い程それ らの計測値その ものは微量であ るため,回 流
水槽に用い られ る計器は小型化 ・高感度化が要求 され
る。実物 と模型 との間の力学 的相似性を厳密にするの
に最 も重要 な条件 は速度 の正確 な測定であ る。 また漁
具の水 中形状,特 に網成 りの点 か ら,水 槽内にそ う入
した流速計 自体のまわ りに流線 の乱れがあ ってはな ら
ない ことも計測条件の一 つで ある。 したが って流速計
は小 型高精度 である必要 がある。
そ こで,回 流水槽での模型実験用流速測定変換器 と
して,ひ ずみゲー ジを利用 した小型高感度流速計を試
作 し,そ の特性 と精度 について検討 した。変換器 とし
て再現性 もよ く十分実用可能な結果 と,二 ・三 の知見
が得 られたので報告す る。
本論に先 だち,ゲ ー ジ式流速 変換器 の校正用 として
小型プ ロペ ラ式 流速流向計(VC-101D)の 利用に快
く便宜を与え られ た本学工学部の中村武弘教官に深 く
感謝す る。
実 験 方 法
1.変 換器 の原理
ばね板 の両面 にそれぞれス トレー ンゲージ(1,2)
をは りつ け,ば ね板 が流体 中で受 ける抗力によ りひず
むのを利用 した もので,抗 力を電圧値 として取 り出す
直接変換法であ る。流 体中の物体が受け る抗力D(3)は
D=Cdγ/2gU2A(1)
ここで,Cdは 抗力係数,7は 流体 の比重量,Uは 流
体 の速度,Aは 物体 の犬 きさを表わす面積 および9は
重力加速度である。
(1)式によれば,抗 力は流体速度の 自乗 に比例す る
ので,ば ね板のひず み量 よ り流速Uを 測定す ることが
で きる。







































































































































































































































































長崎大学水産学 部研究報告 第42号(1977) 43
果は一次関係 と見な し,最 小 自乗法を用いて回帰係 数
か ら感度校正値を,さ らにF検 定 を行 って直線性の比
較検討を行 った。 その検定結果 はTable1に 示 されて
い る。 これ らの結果か らすべての実験 につ いて直線性
は1%の 危 険率で有意性が認め られるので,流 速計 と
しての実用的精度 は十分で あると考 え られ る。Fig.7
の抗力係数 につ いて も15～60cm/sec範 囲の流速につ
いてほぼ一定 であ りレイノルズ数 も103よ り大 きい範
囲にあ るので,抵 抗体 として良好 なものであることが
確認 された。以上 を総合 して本試作流速変換器 の誤差
は±3㎝/sec以 内であ ると見積 られ る。
また25種 類の実験 を全体的 にみて,流 体中に物体が
置 かれ たときFig.2に 示 された抵抗体Aを ばね板 の
前面(I)に,Bを 後面(II)に 装着 したTable1に おけ
るExp.No.9,13,15お よび17は ノイズが大 き く感
度は低 い。それに対 して,上 述 の抵抗体の装着位 置を
逆 にした場合,即 ちExp.No.14,18,20お よび23
はノイズが小 さ く感度 も高 い。
要 約
回流水槽実験用 の小型高感度流速 計としてひずみゲ
ージ式流速変換器 を試作 しその特性精 度および実用性
について次 の知見 を得 た。
1)厚 さ0.5m/mの ばね板両面 に ひずみゲ ージを張 り
つけ流速変換器 とした。荷重に対す るこのばね板 のひ
ずみ 出力応 答特性 は非直線性0.01%(15gF.S.)以
内,ヒ ステ リシス誤差 は0.1%F.S.と 予想以上 の高
精度特性が得 られた。 また約6ケ 月間にわた る再現性
テス トも良好 であ った。
2)ば ね板 のみの流水抵抗 は面積が小 さいため小 さ
く,記 録器の誤差等が加 わ り,流 速測定誤差 の増大 を
まね く。そ こで流水抵抗を増大 させ測定誤差 を小 さ く
す るために,ば ね板先端 に4種 類 の抵抗体を取 り付 け
抵抗体の抗力係数を実験 的に求 め,流 速変換器 の精度
を検討 した。その結果,試 作流速計の誤差は流速15～
60㎝/secの 範囲で±3㎝/sec以 内であ った。 なお各
種抵抗体 の抗力係数は レイノルズ数2.5×10+3～15.0
×10+3範 囲で ほぼ一定であ った。
3)ば ね板の前面 に円錐台型の抵抗体を 装 着 す れ
ば,流 速変換器 としての感度は高 く整流性 もよ く精度
は良 い。
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